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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 708950/23/GDY/Z1
Zastepuje sprawozdanie z badan nr 708950/23/GDY z dnia 22.01.2024
Zleceniodawca Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
SFD SPOLKA AKCYJNA Opis probki: ALLNUTRITION PRE WORKOUT 600 g FRUIT PUNCH
GLOGOWSKA 41 Partia: AN231027
45315 OPOLE
Data przyjgcia probki 21.12.2023 Stan probki: bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan 28.12.2023
Data zakon ia badan .01.
ala zakonczenia badan 22.01.2024 Prébka otrzymana od Zleceniodawcy
Data utworzenia sprawozdania 23.01.2024
scéil:ggbadania Jednostka Wynik
Kofeina "
PN-ISO 10095:1997 (wycofana) mg/dawke 275
" Tauryna mg/dawk 1690
PB-52/HPLC wyd. Il z dn. 30.12.2008 9 &
* Aminokwasy biatkowe 2
PB-53/HPLC wyd. Il z dn. 30.12.2008
Walina mg/100 g 2750 + 440
Izoleucyna mg/100 g 2190 + 350
Leucyna® mg/100 g 16200 + 2600

" Dawka deklarowana przez Zleceniodawce: 30 g.
2 Sktad aminokwasow - zakres akredytacji od 0,005% do 10%.

3 Parametr nie jest objety zakresem akredytacji.

Aminokwasy biatkowe: Identyfikacja zmiany: dodanie niepewnosci pomiaru

Autoryzowat:
ID: 394, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowe;j
ID: 758, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Witamin

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczecig elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z o0.0.

Adres laboratorium:
Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia

Wyniki odnosza sig wytgcznie do otrzymanych prébek. Jesli podano niepewnos¢ pomiaru i nie okreslono inaczej, to jest to niepewnosc¢ rozszerzona, oszacowana dla wspoétczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95% oraz nie
uwzglednia niepewnosci pobierania probek. Jesli dokonano stwierdzenia zgodno$ci i nie okreslono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0. stosuje zasadg prostej akceptacji wedtug wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jezeli w kolumnie
,wynik” akredytowanej metody przedstawiono zapis w postaci ,<” lub ,>” 0znacza to, iz jest to rezultat badania, bezposrednio powigzany z dolng lub gérng granicg zakresu pomiarowego akredytowanej metody, natomiast podana
rozszerzona niepewno$¢ pomiaru dotyczy wytgcznie odpowiednio dolnej lub gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody. W takim przypadku Laboratorium w kolumnie ,stwierdzenie zgodnosci” przedstawia opinig i
interpretacje, ktéra opiera sig na uzyskanym rezultacie badania. Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w cze$ci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialno$¢ J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0. jest
ograniczona wytgcznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientow, podwykonawcow, zewnetrznych dostawcow ustug i
inne strony trzecie. Wigcej informacji znajduje sie¢ w dokumencie PCA - DA-02. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogéinym Warunkom Swiadczenia Ustug J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na
stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce
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